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XUSTIFICACION

Este protocolo pretende proporcionar os cofiecementos adecuados para o manexo da
pulsioximetria. Responde & necesidade de dispofier documentalmente de pautas de
coidados avaladas cientificamente, co fin de proporcionar unha asistencia eficaz de

maxima calidade, baseada en criterios cientificos, e reducir a variabilidade asistencial.

A pulsioximetria serve para avaliar o estado da osixenacién, ainda que non mide a
presién de osixeno (SAO;) nin a presion de didéxido de carbono (PaCO.) nin o Ph. Polo
tanto, non substitie totalmente a gasometria na valoracion completa dos enfermos
respiratorios, pero si € unha técnica moi (til pola sta sinxeleza, rapidez, fiabilidade,
reproducion e inocuidade. Permite a deteccion precoz da hipoxemia, polo que se
emprega como método de cribado na enfermidade cardiopulmonar; diminlde o numero
de extracciéns sanguineas necesarias e facilita o axuste das achegas suplementarias de
osixeno. A suUa utilizacidon é cada dia mais intensa, tanto a nivel hospitalario como na
medicina primaria e ambulatoria. Serve igualmente para realizar exploracions puntuais e

para a monitorizacidon continua dos pacientes con insuficiencia respiratoria.’”
A pulsioximetria pode ser necesaria nos seguintes casos:

1. Actuacidn en problemas respiratorios agudos en urxencias (crise de
broncoespasmo, reagudizacion de pacientes respiratorios, insuficiencias
respiratorias de calquera tipo, dificultade respiratoria por trastorno de ansiedade

etc.), para poder avaliar a necesidade e eficacia do tratamento.

2. Seguimento de pacientes en tratamento con osixenoterapia, evitando

gasometrias arteriais.
3. Deteccién da hipoxemia na sindrome de apnea do sono.

4. Monitorizacién da resposta ao tratamento broncodilatador administrado de

urxencia.

5. En hospitais, 0 seu uso esténdese tamén a monitorizacion do paciente durante a
anestesia, & recuperacion no postoperatorio, @ avaliacion do neno acabado de
nacer (prematuro, baixo peso etc.), @ unidade de coidados intensivos, as

endoscopias, salas de cateterismo etc”.



DEFINICIONS

Hemoglobina- heteroproteina representada coa abreviatura Hb, presente nas
hemacias. E a molécula encargada de transportar o osixeno polo torrente circulatorio ata
os diferentes tecidos do organismo. Ten un peso molecular de 68000 g/mol.
Estruturalmente esta formada por catro cadeas de globina, cada unha delas unida a un
grupo hemo, o que contén pola sia vez un atomo de ferro, que se pode unir de xeito

reversible a dlas moléculas de osixeno®.

Hipercapnia- presenza de dioxido de carbono no sangue por riba das cifras

consideradas normais®.

Hipoxemia- diminucion da osixenacién do sangue, caracterizada polas cifras de presion

parcial de osixeno sanguineo por debaixo das consideradas normais”®.
Ianus- historia clinica electrénica do Servizo Galego de Saude’.

Pulsioximetria- método non invasivo para a vixilancia continuada do estado de
osixenacion do paciente mediante a determinacion da saturacidn de osixeno na
hemoglobina en sangue arterial. Para levar a cabo esta técnica Usanse dous emisores de
luz e un receptor colocados a través dun leito capilar pulsatil. Tamén se cofiece co nome

de oximetria de pulso®.

Pulsioximetro- aparato que determina a saturacién de osixeno cuantificando a
cantidade de luz que é absorbida pola oxihemoglobina do sangue arterial. Para isto, o
sensor do pulsioximetro emite unha luz vermella e outra infravermella que se transmiten
a través das unllas, o tecido, o sangue venoso, o sangue arterial e a pigmentacion da
capa externa da pel. O pulsioximetro ten un transdutor con duas pezas: un emisor de luz
e un fotodetector. Este esta situado no lado oposto, recibe a luz vermella e infravermella
e mide s6 a cantidade de luz que é absorbida pola hemoglobina osixenada e non
osixenada do sangue arterial, polo que é necesaria a presenza de pulso arterial para que

0 aparato recofieza algun sinal.

A pantalla do pulsioximetro normalmente mostra o valor da frecuencia cardiaca, a

saturacién de osixeno en forma de porcentaxe e unha representacion pletismografica do
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pulso arterial, que é Util para valorar o preciso que é o dispositivo en detectar o fluxo

sanguineo.

Existen diferentes formas e modelos de pulsioximetros. Baseandose na sua utilizacion,

podense diferenciar dous tipos:

e Estaticos- adoitan estar fixos, ben formando parte de sistemas de monitorizacion
complexos, ben como grandes aparatos individuais. Utilizanse ambos, preferentemente,
para manter monitorizada a saturacidon de osixeno (Sa02) en pacientes con insuficiencia

respiratoria. Necesitan conexion a rede eléctrica.

¢ Mobiles- son aparatos pequenos, moi manexables, que se usan preferentemente
para exploracidons puntuais en consultas e salas de hospitalizacidn ou ben como
monitoracién temporal en pacientes durante os traslados. Funcionan con pilas ou

baterias recargables®.

Valor normal de saturacion de osixeno- os valores normais de saturacion flutian
entre 0 95-100 %. Os valores da saturacién de osixeno obtidos mediante pulsioximetria
correlaccidnanse estreitamente cos valores da gasometria arterial, se o paciente non ten

enfermidade vascular periférica e a saturacion de osixeno é superior ao 80%.

Os valores por debaixo do 95 % (en repouso) asdcianse con situaciéns patoldxicas e do

92 % ao 90 % con insuficiencia respiratoria crénica previa®.

ABREVIATURAS

g/mol: gramos mol.

GACELA: Gestion Asistencial de Cuidados de Enfermeria Linea Abierta
mg/dl: miligramos por decilitro

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association

02: osixeno



PaCO02: presidon de didxido de carbono

Pa02: presidon de osixeno

Sa02: saturacién de osixeno en sangue circulante
SERGAS: Servizo Galego de Saude

Ph: potencial de hidréxeno

PALABRAS CLAVE

Nivel de osixeno. Oximetria. Monitorizacion transcutdnea de gases sanguineos.

OBXECTIVOS

Obxectivo xeral

» Estandarizar os criterios de actuacion & hora de realizar o procedemento da
pulsioximetria, co fin de reducir a variabilidade clinica, incorporando as mellores

practicas na actividade asistencial.

Obxectivos especificos

* Proporcionar os cofiecementos necesarios para a realizacion dunha

pulsioximetria.

» Evitar a lectura de falsos resultados que poidan levar a falsos diagnosticos.



= AMBITO DE APLICACION

L

(

Diagndsticos de enfermeria relacionados

Diagnodsticos NANDA™
» 00024 Perfusion tisular ineficaz
» 00030 Deterioracion do intercambio gasoso
» 00032 Patron respiratorio ineficaz
» 00033 Deterioracion da respiracion espontanea
* 00093 Fatiga
* 00146 Ansiedade

» 00299 Risco de tolerancia diminuida a actividade

Poboacion diana

Este procedemento é de aplicacion a todos os usuarios do Sergas que precisen a

administracién de medicacion por via sublingual.

Profesionais aos que vai dirixido

Este procedemento é de aplicacion aos profesionais pertencentes & rede sanitaria do

Servizo Galego de Saude.

Ambito asistencial de aplicacion

Este procedemento é de aplicacién na rede sanitaria do Servizo Galego de Saude en
todos os casos nos que o paciente precise control do seu nivel de osixenacién por medio

de pulsioximetria.
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Medios materiais

» Pulsioximetro

» Sensor de pulsioximetria adhesivo desbotable ou de pinza
» Luvas non estériles

» Gasas

e Quitaesmalte, se se precisa

* Esparadrapo

Procedemento

1. Comprobe a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicacién no

Servizo Galego de Saude.
2. Respecte a sua intimidade e garde a confidencialidade dos seus datos.

3. Informe o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se lle vai
realizar e solicitelle a sta colaboracion: se é posible, recalque a sua utilidade. Use
unha linguaxe comprensible e resolva as suas dubidas e temores. No caso de

pacientes pediatricos, expliquelles o procedemento aos pais/titores.
4. Solicite o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
5. Observe se o paciente ten terapia de osixeno.
6. Comprobe as posibles alerxias do paciente aos adhesivos.
7. Realice a hixiene de mans.

8. Seleccione o lugar adecuado para a colocacidon dos sensores de pinza ou
adhesivos: ben vascularizado, coa pel limpa e integra, libre de graxa e sen

prominencias éseas. En xeral, escéllese a xema do dedo da man ou do pé, o

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

I6bulo da orella, a fronte ou unha zona da parede costal, preferentemente,
utilizanse as duas primeiras. Nos neonatos podese utilizar o dorso do pé ou da
man; en lactantes e preescolares e escolares, os dedos indice, medio ou anular.
En caso de dubidas sobre a zona que escolleu, controle o pulso proximal e o

enchemento capilar.

Elimine as xoias ou a roupa axustada, segundo proceda.

Elimine o esmalte de ufias, a graxa e/ou a suor, segundo proceda.
Dea masaxes na zona seleccionada para quentala, se for preciso.

Escolla o sensor adecuado segundo o peso do paciente, o grao de actividade, a
perfusidon do paciente, as zonas disponibles e o tempo que se espera que dure a
monitorizacién. Xeralmente, os pacientes neonatos, os lactantes e os
preescolarse e escolares requiriran un sensor tipo adhesivo, mentres que nos
adultos se pode optar por un sensor adhesivo ou un sensor de pinza de dedo. Se
se prevé que a duracién da monitorizacion vai ser inferior a 10 minutos, nos
adultos ou cando o paciente que se vai monitorar esta inmobil, recoméndase o

uso dun sensor de pinza.

Coloque o sensor sen que haxa ningln espazo entre este e a pel e comprobe que
os dous lados (o emisor de luz e o fotodetector) estan un fronte do outro. No
caso de escoller o dedo para medicién, debera colocar o fotodiodo emisor de luz
(luz vermella) cara ao leito ungueal e o fotodiodo receptor (que non emite luz) no

extremo totalmente oposto (en lifia paralela), cara a polpa do dedo.

Acenda o pulsioximetro; pasados dez segundos, aparece a Sa0O2 e a frecuencia

cardiaca na pantalla.

Verifique os niveis das alarmas superior e inferior para a saturacion de osixeno e

a frecuencia cardiaca, se a monitoracion é continua.

Confirme que haxa fluxo pulsatil na zona de aplicacién e que non tefia un

movemento excesivo.

Indiquelle ao paciente que debe manter o dedo quieto para reducir os artefactos
de movemento e que se percibe que o pulsioximetro esta apertado de mais, debe

comunicalo.

Deixe o sensor colocado o tempo suficiente para obter lecturas consistentes.
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19. Se se detecta unha lectura baixa, volva a comprobar a posicion do sensor, valore

a perfusion distal e a forma de onda.

20. Deixe o paciente en posicidn comoda e adecuada, de forma que poida acceder

facilmente ao timbre e aos seus obxectos persoais.

21.Realice o lavado hixiénico de mans.

22.Rexistre os valores obtidos e as accidns realizadas.

Observacions

En medicions continuas, rote o sensor de pinza de dedo cada 4 horas e o sensor
de adhesivo desbotable cada 24 horas. Comprobe a integridade da pel, a
adhesion apropiada e que a aliflacién Optica é a correcta. Rexistre no lugar

adecuado a hora e o lugar de rotacidon no que se coloca o sensor.
Non utilice o sensor durante a realizacidon de resonancias magnéticas.

As lecturas baixas poden ser debidas & mala perfusidon periférica por frio
ambiental, hipotermia, hipotensidn, vasoconstricion, shock, anemia importante,
administracion de medicacion que produce vasoconstricion ou vasodilatacion
periférica ou contrastes radioldxicos ou azul de metileno. Nestes casos, debe
aplicarse calor, masaxes ou terapia local vasodilatadora, retirar a roupa axustada;
no caso dos contrastes, debe esperarse a sUa eliminacién sistémica. Debe

valorarse acudir & gasometria en sangue.

Se o0s sensores non estan alifiados, o pulsioximetro non proporcionara unha

lectura precisa da saturacidn de osixeno:

- Se o transdutor é para dedo pediatrico, sitleo de forma que o dedo
toque a punta deste, pero que non sobresaia. O cable debe quedar no
dorso da man, fixandoo con cinta adhesiva, se é preciso. Nos dedos

tamén pode utilizar pinza pediatrica.

- Se o transdutor é neonatal, pofia a cinta cos sensores rodeando o dorso
do pé ou da man, sen apertar demasiado e asegurandose de que os

compoifentes opticos queden enfrontados.

Se as mediciéns da pulsioximetria entran en contradicion con outras valoracions

relacionadas coa osixenacion, péfiao en cofiecemento do médico.
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Non cologue o sensor nos dedos das mans ou dos pés sen retirar primeiro o
esmalte de ufas ou as ufias artificiais. Ainda que o esmalte de ufias non esta

demostrado que interfira no resultado, adoditase retiralo con acetona.

Valore o paciente co fin de detectar tremor ou movemento excesivo, para evitar

desprazamentos ou interferencias na lectura de saturacién de osixeno.

O pulsioximetro require un fluxo pulsatil para a sta lectura: se o pulso é moi
débil, é posible que non se detecte. Por isto, non pofia o sensor sobre una
extremidade na que colocase un catéter arterial ou intravenoso, un apodsito
compresivo ou un manguito de presion arterial automatico non invasivo, dado
que o fluxo pulsatil pode estar interrompido. O fluxo sanguineo na punta dos
dedos tamén pode verse afectado polos movementos e a flexion das

extremidades.
Non fixe o sensor con sistemas que poidan reducir o fluxo arterial.

Non coloque o sensor no dedo indice da man dominante dun paciente que se

esta recuperando dunha anestesia, xa que poderia autolesionarse.
Non coloque o sensor no dedo polgar do paciente ou nunha zona edematosa.

A pigmentacién cutdanea e o grosor excesivo da pel poden dar lugar a lecturas

erroneas.

Tape o sensor cun material opaco se o paciente esta situado nun lugar con luz
ambiental intensa, como a luz solar directa, unha ldmpada cirldrxica ou de raios
infravermellos ou ldmpadas de fototerapia. Estes dispositivos poden alterar as

mediciéns.
Protexa os sensores de golpes e tirons que poidan danar os cables.

Hai unha serie de patoloxias e tratamentos que poden afectar os resultados da

pulsioximetria:

- Certas enfermidades: enfermidade de Raynaud, tromboses, anemias

intensas (valores de hemoglobina inferiores a 5mg/dl).

- O aumento das pulsacions venosas secundario a insuficiencia cardiaca
dereita, a insuficiencias triclspide, o aumento de presién por torniquete ou
manguito de presién sobre o sitio do sensor de oximetria etc, interfiren

coas medicidéns e poden dar lugar valores falsamente baixos.
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- Tratamentos con dapsona, nitratos, nitroprusiato, lidocaina ou

medicacidéns vasoconstritoras.

-A mala perfusion periférica polo frio ambiental, a diminucién da
temperatura corporal, a hipotension, a vasoconstricion... son as causas
mais frecuentes de erro, xa que é imprescindible para que funcione o

aparato a existencia de fluxo pulsati®.

- Dishemoglobinemias: a carboxihemoglobina (intoxicacion por mondxido
de carbono) e a metahemoglobina absorben lonxitudes de onda similares a
oxihemoglobina. Para estas situaciéns son necesarios outros dispositivos

como CO-oximetros.

- A utilizacién de contrastes intravasculares pode dar lugar a valores falsos
de saturacion durante varios minutos despois da suUa inxeccion e poden
afectar a exactitude da medicion ata a slUa total eliminacidén, se estes
contrastes absorben luz dunha lonxitude de onda similar & da

hemoglobina.

A hemoglobina fetal, a ictericia (ata valores de 20 mg/ml) e a fistula
arteriovenosa (salvo que produza isquemia distal) non interfiren nas medicidns

da Sa0; dos pulsioximetros.

A monitoracion con pulsioximetro non avalia a presenza de didéxido de carbono,
de modo que pode suceder que unha correcta saturacidn enmascare unha

hipercapnia importante, sobre todo en pacientes con osixenoterapia.
Non mergulle o sensor nin o equipo en soluciéns de limpeza nin o esterilice.
Vixie o nivel de bateria.

Se o0 sensor é para uso multiple de pacientes, debe limparse entre cada

aplicacion.

Non utilice o sensor dun fabricante cun pulsioximetro doutro sen verificar que

sexan compatibles.
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Rexistros
» Realizaranse no aplicativo informatico GACELA, en IANUS, na folla de enfermeria
ou en calquera outro sistema de rexistro co que conte a unidade.

» Deberase rexistrar se cando se leu o resultado o doente recibia osixenoterapia; no
caso de que si a recibise, deberase rexistrar tamén o método de administracion e

a concentracion de O..

Avaliacion e seguimento

Este documento sera actualizado no prazo de cinco anos ou cando a evidencia cientifica

poida afectar o recollido no procedemento.

INDICADORES

9

Indicador:

Porcentaxe de rexistros do valor obtido da saturacion de 02 no aplicativo
informatico GACELA, en IANUS, na folla de enfermeria ou en calquera outro
sistema de rexistro co que conte a unidade, nos que consta que cando se leu o
resultado, o doente recibia osixenoterapia ou non; no caso de que si a recibise,

consta o método de administracion e a concentracion.

Numerador: Numero de rexistros nos que constan as caracteristicas da medicion
da saturacidon de 02 (se o paciente recibia osixenoterapia ou non e, no caso de que
si a recibise, cal era 0 método de administracién e a concentracién) no aplicativo
informatico GACELA, en IANUS, na folla de enfermeria ou en calquera outro

sistema de rexistro co que conte a unidade.

Denominador: Nimero de pulsioximetrias indicadas e feitas.
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RESPONSABILIDADES

As accions derivadas da posta en practica deste procedemento son responsabilidade do
persoal sanitario do Servizo Galego de Saude. A dispofiibilidade do procedemento e das
ferramentas necesarias para a sUa aplicacion na practica asistencial son responsabilidade

da direccion do centro sanitario.
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