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Retire la jeringa de su envase blando y esterilizado.
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Retire el capuchón de proteccion de la aguja 
empujando cuidadosamente hacia fuera.
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Extraiga el medicamente y adminístrelo a los 
pacientes de acuerdo al procedimiento habitual de 
su centro.
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Una vez administrado el medicamente bloquee el 
sistema de seguridad activándolo con el dedo...

... o con el pulgar. Cuando el sistema está en 
posición bloqueado, escuchará un sonido clic y el 
sistema de seguridad cubrirá por completo la aguja 
y su punta.

Una vez el sistema está bloqueado, deseche el 
producto completo en un contenedor aprobado 
para la eliminación de objetos cortantes.
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Las agujas de seguridad para insulina y tuberculina 
Magellan™ se comercializan en diferentes calibres y 
volúmenes.

Jeringa de seguridad para insulina y 
tuberculina Magellan™  
Instrucciones de uso
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ACTIVACIÓN SENCILLA CON UNA MANO
Empujar hacia delante con un dedo o pulgar 
para activar el dispositivo de seguridad

AGUJA PERMANENTEMENTE ACOPLADA
Escaso espacio muerto para maximizar la administración de 
medicamento

EXTREMOS ANCHOS PARA LOS DEDOS 
Empujar hacia delante con un dedo 
o pulgar para activar el dispositivo 
de seguridad

GRADUACIONES LEGIBLES EN NEGRITA
Aseguran a los profesionales sani-
tarios una visibilidad óptima para 
la medición de las dosis de los 
medicamentos 

ORIENTACIÓN DEL BISEL DE 
LA AGUJA
Sistema de seguridad hacia 
arriba, bisel de la aguja 
hacia arriba


